


Material 
Weiton-Rapid ist ein heißpolymerisierender, cadmiumfreier Pro-
thesenkunststoff auf Polymethylmethacrylat-Basis in Polymer- 
und Monomer-Form. Er kann in Kurz-, Normal- und Langzeitpoly- 
merisation und auch in der Mikrowelle verarbeitet werden. Wei-
ton-Rapid zeichnet sich durch hohe mechanische Eigenschaften 
aus und garantiert durch den geringen Restmonomergehalt eine 
sehr gute Schleimhautverträglichkeit und Biokompatibilität. Da-
bei garantiert Weiton-Rapid volle Form- und Farbbeständigkeit. 
Das Polymer ist der Farbträger, das Monomer ist farblos. Weiton- 
Rapid entspricht den Anforderungen der ISO 1567.

Indikation 
Indikation für Zahnprothetik
Weiton-Rapid dient zur Herstellung von totalen und partiellen  
Prothesen im Press-Kochverfahren.

Indikation für Otoplastik
Weiton-Rapid dient zur Herstellung von Otoplastiken und IO-
Schalen durch Druckpolymerisation.

Vorbereitung
1.	� Die in Wachs aufgestellte Prothese in Gips (mindestens der 

Klasse II) in die Küvette einbetten. 
2.	Gips mit Alginatisoliermittel gegen Gips isolieren. 
3.	�Nach dem Aushärten des Gipses wird die Küvette soweit erhitzt 

bzw. in Wasser von ca. 70°C erwärmt, dass das Wachs in der 
Küvette plastisch genug ist, um diese zu öffnen. 

4.	�Direkt nach dem Öffnen der Küvette die Arbeit herausnehmen 
und diese mit sauberem, kochendem Wasser vom überschüs-
sigen Wachs befreien. Anschließend die Küvette auf Zimmer-
temperatur abkühlen lassen und Alginatisoliermittel auf den 
Gips auftragen.

Verarbeitung
Anrühren 
1.	� Pulver und Flüssigkeit in dem anfangs beschriebenen Verhält-

nis abmessen (Abwiegen ist bei Pulver die genaueste Methode). 
Bei einem freien Mischungsverhältnis kann die Farbwiedergabe 
beeinträchtigt werden. 

2.	�Zuerst Flüssigkeit in den Becher geben und dann das Pulver hi-
neinstreuen. Das Gefäß sollte entweder aus resistentem Kunst-
stoff, Keramik, Porzellan, Glas oder rostfreiem Stahl sein. 

3.	�Anschließend 30 Sekunden gleichmäßig anrühren. 
4.	�Das Mischgefäß abdecken und den Teig 15 Minuten ruhen lassen, 

bis das Modellierstadium erreicht ist. Das Pulver-Flüssigkeitsge-
misch bleibt dann nicht mehr am Rand des Gefäßes haften. 

5.	�Die Küvette mit dem Teig füllen und danach langsam und in  
Intervallen zupressen. Ein Probepressen mit Polyäthylenfolie 
(25 µm) wird empfohlen. Die Küvette soweit zusammen pres-
sen, bis beide Küvettenflächen einander berühren (eine größere 
Presskraft beschädigt Küvette und Gipsteile).

Polymerisieren
1.	� Die Küvette wird mit geschlossenem Küvettenbügel in reichlich 

kochendes Wasser gestellt. 
2.	�Da die Wassertemperatur kurzfristig sinkt, wenn die kalte Küvet-

te in das kochende Wasser gelangt, muss zunächst erneut der 
Siedepunkt erreicht werden. Dann wird die Küvette 20 Minuten 
gekocht. Bei extrem dicken Prothesen sollte die Küvette zwar 
ebenfalls in kochendes Wasser gebracht werden, die Wärme-
quelle aber ca. 15 Minuten abgestellt werden. Anschließend wird 
wieder Wärme zugeführt und die Küvette 20 Minuten gekocht. 

3.	�Es wird empfohlen, die Küvette mit der Prothese langsam 
an der Luft auf Zimmertemperatur abkühlen zu lassen. Ein  
Abschrecken im kalten Wasser könnte zu Spannungen und  
Polymerisationsschrumpfungen führen.

Mikrowellenverarbeitung
1.	� Es wird das gleiche Mischungsverhältnis wie bei der Wasser-

badpolymerisation verwendet. 
2.	�Die Mikrowellenküvette mit feuchtem Gips in das Mikrowellen-

gerät stellen, dabei sind Geräte mit Drehteller zu bevorzugen.
3.	�Drei Minuten bei 500 Watt pro Küvettenseite; bei totalen  

Prothesen 3-4 Minuten bei 600 Watt.
4.	�Langsames Abkühlen auf Handwärme, ca. 20 Minuten.
 
Hinweis: Das Arbeitsstück muss im Bereich der Strahlung liegen, 
damit eine gleichmäßige Erwärmung und somit eine spannungs-
freie Aushärtung erfolgen kann.

Fertigstellung
Das Fräsen, Schleifen, Schmirgeln und Polieren des Kunststoffes 
sollte in der Abstufung von grob nach fein vorgenommen werden.

Anleitung zur Prothesenreinigung
Den Prothesenträger direkt oder indirekt darüber informieren, 
dass die Prothese zweimal täglich mit kaltem Wasser, milder Seife 
und einer weichen Bürste zu reinigen ist. Wird ein Prothesenreini-
gungsmittel (vorzugsweise auf natürlicher Grundlage) verwendet, 
so ist die Gebrauchsanweisung des Mittels genau zu befolgen. 
Vom Einsatz heißen Wassers, zweckwidriger Reinigungsmittel 
oder Methoden ist abzuraten, weil die Prothese dadurch beschä-
digt werden könnte.

Lagerhinweise
Das Produkt feuersicher, kühl und dunkel lagern.

Mischungsverhältnis (bei Raumtemperatur von ca. 22°C)

Volumen Flüssigkeit: 1,0 ml Pulver: 3,0 ml
Masse Flüssigkeit: 0,95 g Pulver: 2,3 g

Verarbeitung (bei Raumtemperatur von ca. 22°C)

Anmischzeit von  
Pulver und Flüssigkeit 30 Sekunden

Anquellzeit 15 Minuten

Maximale 
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Polymerisationszeit bei 100°C 20 Minuten

Weiton®-Rapid
Verarbeitungsanleitung

Materialeigenschaften (auspolymerisiertes Endprodukt)

Schlagfestigkeit ca. 11,3 kJ/m2

Biegefestigkeit ca. 85 MPa

Biegefaktor ca. 2367 MPa

 


